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*CLS;*RST

100

:INIT:CONT OFF;:ABOR

100

:SENS:CHAN 1

100 100

:SENS:FUNC 'VOLT:DC'

100

:SENS:VOLT:DC:CHAN1:RANG:AUTO ON

100

:SENS:VOLT:APER 20e-3
:SENS:VOLT:DIG 8

100

:DISP:ENAB ON
:SENS:VOLT:APER?

100

20

100
GPIB-Adresse 
(Eingang)

Fehler (Eingang)

Fehler (Ausgang)

GPIB-Adresse 
(Ausgang)

Festlegung der Zeit über die der 
Mittelwert (Messwert) gebildet wird.

Auslesen der der Zeit über die der Mittelwert (Messwert) gebildet wird. 
Anschließend wird der String in eine Dezimalzahl umgewandelt. 

Integrationszeit

Initialisierung des  
Messgerätes.


